
Trizol 试剂替换测试报告 

1、测试目的 

为保降低 RNA 提取相关试剂成本，现测试 A 品牌及 B 品牌的 RNA 提取试

剂 Trizol 是否可替代现有物料完成相应生产工序。 

2、测试计划 

本次测试共包含两款 Trizol（A 品牌+B 品牌）以及一款 PLG 凝胶（B 品牌）

产品，其中 PLG 凝胶产品可配合 Trizol 完成提取，该产品在抽提离心后在水相

与有机相中间形成了致密的保护层，转移上清时可以直接倾倒，方便操作。 

本试剂主要用于 RNA 提取，测试时对不同物种（包含小鼠及拟南芥）来源

的样本同时采用现用以及待测试剂完成 RNA 提取，具体挑选小鼠及拟南芥样本

共 12 例（其中序号为 1-8 为小鼠样本，9-12 为拟南芥样本），同一样本平行取样

四份，分别采用现用 Trizol、A 品牌 Trizol、B 品牌 Trizol、B 品牌 Trizol+PLG 提

取，提取完成后对比同一样本采用不同试剂提取所得产物的得率（qubit 定量）

以及完整性（Qsep 400 检测）。 

3、测试结果 

3.1 提取结果对比 

3.1.1 RNA 总量及纯度对比 

三款试剂四中提取方式所得 RNA 的平均总量及纯度结果统计如图 1 所示

（详细结果见附件）。统计结果显示，采用 A 品牌 Trizol 提取所得 RNA 平均总

量最高为 28.50μg，B 品牌 Trizol 提取所得 RNA 平均总量次之，为 19.91μg，均

比现用试剂提取所得 RNA 平均总量高，而采用 B 品牌 Trizol+PLG 的方式所得

RNA 平均总量不及现用试剂。在所得 RNA 纯度方面，四种提取方式差异较小。

综上，A 品牌和 B 品牌 Trizol 均能满足提取要求，其中 A 品牌 Trizol 表现优于

B 品牌。 
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图 2 测试试剂 RNA 提取平均总量及纯度统计结果 

3.1.2 RNA 完整性对比 

三款试剂四中提取方式所得 RNA 的完整性结果统计如图 2 所示（详细结果

见附件）。统计结果显示，四种提取方式所得 RNA 在完整性方面表现接近，其中

使用 PLG 时的提取结果完整性表现稍差一点。总体而言 A、B 品牌的 Trizol 均

能满足 RNA 提取要求。 

 

图 2 测试试剂 RNA 提取完整性统计结果 
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附件 

1、 RNA 样本平均总量及纯度信息 

 

2、RNA 样本完整性信息 

 

3、RNA 样本 Qsep400 检测结果峰图 
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