
D6311B提高 Streck保存血液的 DNA提取效果

Streck采血管含交联剂，会造成 DNA与染色体蛋白质发生交联，造成提取难度加大。D6311B采用 SDS和蛋白酶 K

预先消化，有利于打断交联，提高蛋白质的消化效果，从而提取产量。

样品：3个人血，2个猪血

样品处理 1:200ul 血液+20ul SDS（20%）+20ul PK，混匀，室温放置 30min，转移至 96孔板

样品处理 2:200ul 血液+20ul SDS（20%）+20ul PK，混匀，37℃放置 30min，转移至 96孔板

样品处理 3:200ul 血液，+20ul PK，混匀，转移至 96孔板

96孔板：

孔位 试剂

1 200ul AL

2 600ul BW1

3 600ul BW1

4 600ul GW2+20ul MP

5 600ul GW2

6 100ul EB

程序：

达安仪器用：

1 在 1/7孔中，加入样品消化液，运行程序【D6311】
2 运行 10min后，程序暂停后，取出 96孔板静置 5min，让 96孔板和仪器恢复室温。

3 在 1/7孔中，加入 400ul BD，继续运行程序。

4 程序结束后，测 nanodrop，跑电泳。



本次实验，由于采用的血液（Strec保存管），样品保存时间不长（5天内），由 Streck中交联剂引来的交联并不严

重，所以实验没有对比出明显效果，但客户端反应，经过 SDS和蛋白酶进行预处理，有显著提升作用。


